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KULLANIM TALIMATLAR! - HEMA MODELLER|
(NOT: GRAFIKLER SADECE DEMONSTRASYON AMAGLI OLARAK MAVi TEK PARGALI BIR LENS GOSTERMEKTEDIR)
ONEMLI UYARI

Bu iriiniin, steril tibbi ortamda nitelikli bir g6z cerrahi tarafindan
kontrendikasyonlar ve uyarilara bagl kalmasi siddetle tavsiye edilir.

CIHAZIN TARIFi
Lenstec tarafindan tretien HEMA g0z ici lensler afakinin gorsel olarak duzelh\mem icin insan \ensmm yerini almak zere Uretilen optk implantlardir.
Lenstec HEMA lensleri hidrofilik akriligin tibbi kalitede bir lretilir. Softec [TM HEMA gz ici
lensleri sferik optiklerle Uretilmektedir'. Softec HDTM HEMA gbz ici Iens\en b\ -asferik optiklerle uret\lmekted\r Lenstec HEMA GIL serisi diiz kenarli
olarak tasarlanmistir2.
KULLANIM AMACI
Lenstec HEMA serisi arka kamara gozici lensleri, fakoemillsifikasyon katarakt operasyonun (Afaki) ardindan insan kristal lenslerinin yerine kullanim
amagl ultraviyole emici optik implantiardir. Lens tek kullanimiiktir ve sadece kapsil keseye yerlestirimeye uygundur.
Asagidaki kriterleri karsilayan tiim hastalar icin uygun olarak deg
o 18yas ya da lizerinde
« Bay veya bayan
 Herhangi bir rktan
o Yazili bilgilendirilmis onam verme yetenegine sahip
Lensler, kataraktii bir lens dairesel kesi kapsilotomi fakoemdlsifikasyon ile alinmigsa ve arka kapsiil zarar gérmemigse, esas implantasyon olarak
kullaniimak igindir.
KLINIK AVANTAJLAR
Klinik yonetim ve hasta saglig icin esas avantajlar agagidaki rahatsizliklarin tedavisini igerir:
o Afaki
o Katarakt
o Miyopluk
o Hipermetropluk
Tedavi etkisinin siirekli olmasi beklenir.
PERFORMANS KARAKTERISTIKLERI
Hastanin yasam kalitesinde goriiimesi beklenen etkisi goris kaybinin Gnlenmesi ve iyilesmis gorsel aktivitedir.
RISKLER
Lenstec Softec Serisi 0L lerin implante edilmesiyle lgili olasi riskler agagidaki gibidir:
Posterior kapsl opasifikasyonu, Kistoid makula odemi, GIB artigi, Iitis, Disfotopsi (kamagma, halo, gélgelenme, gegici golgeler dahi), Uveit GIL
desentrasyonu/egikigildislokasyonu, Endoftalmi, Kapsiiler kese hasari, Toksik anterior segment sendromu (TASS), Kristalin lens dislokasyonu, implant
materyali bulanikiig1, Anterior kapsill fibrozisi, Eszamanli cerrahi, Pupilla yakalanmasi
Asagidaki saiik kategorilerindeki kisilerde sekonder GIL kalsifikasyonu (lens izerinde yiizey birikintileri) gelisme riski daha yiksek olabilir:
o Diyabet
+ Asagidakilerle iligkilidir:
* Retina dekolmani
* Vitreus dekolmani
 Vitrektomi
* Diyabetik retinopati
+ Diyabetik makilopati
« Glokom
« DMEK veya DSEK uygulanan (birden fazla prosediir riski daha fazla artirir)
« Hipertansiyon

. Cerrahin, bu ana hatlar verilen tavsiyeler,

o Yiksek kolesterol
KONTRENDIKASYONLAR
Okiller cerrahi igin genel disinda su spesifik i gegerlidir:
Kontrolsiiz glokom, mikroftalmi, kronik siddeti Gveit, retina kornea diyabetik retinopati, iris atrofisi, perioperatif

potansiyel olarak & ve deneyimi temelinde bir goz cerrahinin tanimlayabilecegi diger durumlar.

UYARILAR

Imp\antasyonu yapan goz cerrahi su uyarilan dikkate almali ve cerrahi Gncesinde bir risk/fayda orani beliremelidir:

Bu lens ile saglanan implantasyon talimatini izlememek implantasyon ncesinde veya sirasinda hatali muamele ve bunun sonucunda GIL hasarina

yol acabilir.

Bu lensin siliyer sulkus icine yerlestirilmesini destekleyecek herhangi bir klinik veri bulunmamaktadir.

Arka kapsilotomi acikiigi yaklagik 4 mm ile sinifandirimalidir. Diger GlLlerle tutarii olarak; erken veya bilyik YAG kapsiilotomileri ile lens

dislokasyonu ve/veya sekonder cerrahi girisim riskinde bir artis bulunmaktadir.

4. Lenstec HEMA serisi goz ici lensler kapsiller torba saglam degilse veya 6nemli dlgiide zondiler riiptiir/ayriima varsa, implante edilmemelidir.

5. Ultraviyole isinlari absorbe eden lenslerin retinal bozukluklarin gérilme sikligini azaltma Gzerindeki etkinligi belidenmemistir. Bir onlem olarak,
hastalara giines 15131 altindayken UV koruyuculu giines goz1(igii kullanmalari gerektigi konusunda bilgi verilmelidir.

6. Kistoid makiiler dem orani haptiklerin kapsiiler torba digina yerlestirimesi ile artabilir.

7. Su komplikasyonlarin herhangi birinin oldugu hastalar herhangi bir Lenstec HEMA serisi GIL i 1 riski
altinda olabilir: dnceki okiler cerrahi, bu belgede ° Kcmrend\kasycnlar kisminda liste halinde verilen sartiarin herhangi bmm kargﬂayanlar yasla
ilgili olmayan katarakt, vitreus kaybi, iris atrofisi, siddetli anizeikoni, g6z kanamasi, makiiler dejenerasyon veya siiphelenilen mikrobiyal enfeksiyon.

8. Katarakt ekstraksiyonu zamaninda komplikasyonlar olusan hastalarda herhangi bir Lenstec HEMA serisi GIL implantasyonu sonrasinda artmis
komplikasyon riski olabilir. Bunlar arasinda verilenlerle sinirli olmamak tizere sunlar vardir: uzun sreli kanama, onemli iris hasari, kontrolsiiz
poziif basing veya nemli vitreus prolapsi veya kaybi.

9. Goz i¢i lens implantasyonunun cerrahin hastadaki arka segment hastaliklarini diger sekillerde gozlemesi, tani koymasi veya tedavi etmesi
yetenegini olumsuz etkileyecedi durumlar.

10. Goziinde Gneeki bir travma veya %elsimsel defektler nedeniyle bir distorsiyon olan ve GIL igin uygun destegin mimkiin olmadigi hastalarda
herhangi bir Lenstec HEMA serisi GIL implante edilmemelidir. X

11, Tekrarlayan siddetli 6n veya arka segment inflamasyonu veya Gveiti olan hastalarda herhangi bir Lenstec HEMA serisi GIL implante edilmemelidir.

12.  Implantasyon sirasinda kornea endoteline zarar verebilecek herhangi bir durumdan kaginimalidir.

13, GIL'nin tekrar kullanimas! kesin olarak yasaktrr, glinkii ciddi giivenlik ve etkinlik sorunlarina neden olur.

o Lenstec temizlemelsteriizasyon talimati saglamaz. Uygun olmayan sekilde temizlenmis velveya sterilize edilmis bir GIL kismen gapraz
kontaminasyon yiiziinden olugan enfeksiyon nedeniyle hastanin gormesine dnemli derecede zarar verebilir.

 Orfjinal ambalajindan gikarildikan sonra GIL izlenebilirigini kaybedebilir. Bir GIL tekrar kullanilirsa kullanicinin dodru son kullanma tarihi, seri
numarasi veya dioptri giiclini bilmemesi olasidir.

 Lenstec, GIL tekrar kullanilirsa hapik veya optik kisimlarinin stabilitesi veya uygun islevini garanti edemez. Bu bilegenlerin herhangi birinin
arizas! GIL' etkisiz hale getirebilir.

ONLEMLER

o Lensleri otoklaviamayin veya tekrar sterilize etmeye calismayin. Tekrar sterilize edilmesi gereken lensler Lenstec'e gonderilmelidir.

o Steril ambalaj hasar grmiigse veya sise ya da poset izerinde sizinti izi varsa, cihazi kullanmayin.

o Goz igilensi steril dengeli tuz soliisyonu haricinde baska bir solisyona batirmayin.

 Ambalaj agildiktan sonra g6z ii lensi derhal kullanimalidir. Lensin hidrofilik yapisi lensin dezenfektanlar, ilaclar, kan hiicreleri gibi temas haline
geldigi maddeleri absorbe etmesine neden olabilir. Bu “Toksik Lens Sendromu’na yol agabilir. Implantasyon dncesinde lensi dikkatle durulayin.

o Lens salin banyosundan ¢ikarildiktan sonra 2 dakika iginde implante edilmelidir iink(i dehidrasyon lens materyalinin kirilgan hale gelmesine yol agar.

o Lens kapsiler torbaicine implante edilmelidir.

 Goz igi lensi dis ambalaj etiketi izerinde gsterilen son kullanma tarihi gegtikten sonra kullanmayin. Lenstec, bu tarihten sonra GIL performansinin
degismeyecedini garanti edemez.

o Gz ici lensi dikkatle kullanin. lekatslzce veya gerekiiginden fazla dokunulmasi lense hasar verebilir.

o Cerrah, lensin i g0z igi lens opasil riskinin farkinda olmalidir. NOT: Lenstec hidrofilik g6z ici lensin gegmisinde,
diger Ureticilere ait baz! lenslerle griilen primer materyalle iliskili opasifikasyon yokturs. Diger dreticiler tarafindan kullanilan materyalden farklr olarak,
Lenstec tarafindan kullanilan materyalle postoperatif sorunlara neden oldugu bilinen materyal renk bozulmasl, opasifikasyon ve/veya materyalle iliskili
dider eksikliklere bagli primer “Advers Olay” bildirilmemistir. Oftalmik cerrahlar hidrofilik GIL'lerde sekonder opasifikasyon olgulari da gézlemlendigini
unutmamalidir. Bu olgularin birgogu eksplantasyon gerektirmistir.

o Kan-akoz bariyerleri bozulmus hastalarin lens ¢ikarimasini gerektirebilecek lens kalintilan yagama olasiligi daha yiksek olabilir

 Tiim lens ¢ikarma durumlan Lenstec'e bildirilmelidir.

o BulOL iirlinii ve aksesuarlarini (varsa) kullanan tibbi tesisler, bunlarin tibbi atik kapsaminda uygun sekilde islem gormesini saglamalidir.

Lens Gilcii Hesaplamasi

Cerrahin kendisini rahat hissettigi bir glic hesaplama yontemini kullanmas! onerilir. Genel olarak her hasta igin lensin giicti keratometre dlglimleri ve

goziin aksiyal uzunludundan, yayinlarda bulunan formiller kullanilarak hesaplanabilir. Bu konu hakkinda ek bilgi surada bulunabilir: http:/www.doctor-

hill.com/iol-masterfiens_constants.html

NOT: Ambalajin dis kisminda yazilmig olan ‘A" Sabiti ve ACD degerleri sadece tahmindir. Cerrahin kendi Klinik deneyimine dayanarak kendi degerlerini

belilemesi tavsiye edilir.

KULLANIM TALIMATLARI

Her bir Lenstec HEMA g6z ici lensi, kapatilmis bir Tyvek soyularak agilan poset igerisinde bulunan bir lens sisesi igerisinde olup, otoklavla sterilize

edilmistir. Lens plastk bir Yerlegtirme Sisteminde %091uk steril salin soliisyonu iginde tutulur. Poget/sise iceridi ambalaj hasar gormedigi veya

aclimadigi sirece sterildir. Standart fakoemdilsifikasyon teknigini uygulayin. Kapstiloreksis capinin en fazla 55 mm oldugundan emin olun.

Implantasyondan dnce GIL tipi, gicii ve son kullanma tarihi agisindan lens ambalajini inceleyin. Lens asagida ayrintili olarak verilen talimat kullanilarak

katlama sonrast insersiyon veya enjeksiyon yoluyla yerlestirilebilir.

NOT: Sadece belirli Lenstec HEMA géz ici lensi ile kullanimak (izere onaylanmis katlayicilar/enjektorler kullanin.

o Enjektor kartusunu (A) viskoelastik ile kartus fleplerini agarak ve viskoelastii béimenin her bir yan tarafindan asagi ve kanallar arasindaki kabarti
{izerinden enjekte ederek hazirlayin (E).

« Piston ucunun agikta oldugundan emin olarak Enjektorii (C) alin ve silikon ucu piston ucu (F) lzerine sabitiemek icin aplikatorii (B) kullanin ve

ardindan pistonu gidebildigi yere kadar geri gekin.

Lens sisesini (G) soyularak agilan Tyvek poset icinden cikarin. Siseyi bir elinizle sikica tutun ve kapag gevirerek agin. Tipayi gikarin ve ardindan

forseps ile Yerlestirme Sistemini gikarin (H). Yerlestirme Sistemini gikarirken dikkatli olun ciinkii lens kolaylikla hasar gérebilir. Lenste kalinti ve hasar

olup olmadigini kontrol edin. Yerlestirme Sistemini bir elinizde siki bir sekilde tutun ve cihazi lensin katlanmasi amaciyla konumlandirmak iin diger

elinizle pistonu kavrayin. Pistonu, lensten tutma pimlerini gikarmak icin geri gekin (I). Lensi, optikten (haptiklerden degil) kavramaya dikkat ederek

forseps yardimiyla Yerlestirme Sisteminden dikkatle gikarin. Lensi kartusa yerlestirin ve lensin diyagramda gosterildigi sekilde (J) dogru

oryantasyonda oldugundan emin olun.

Lensi kartus bolmesi igine fleplerin seviyesinin altina hafifce sikistrmak (hem her iki haptik hem de tiim optik) icin kismen agik bir steril, acili forseps

kullanin.

Optik iizerinde forseple hafif bir basinci muhafaza ederek ve kartus kapandiginda kartusun flepleri arasinda optikler ve haptiklerin sikismadigindan

emin olarak kartusu yavasca kapatin. Lensin flepler arasinda sikismadigindan emin olmak igin kapanmis kartusu grsel olarak kontrol edin. Lens

@

Yiikleyicinin piston ucunu kapanmis Kartus blmesinin arka kismina sokun (D, K) ve lensi Bolmeden Figiya dogru yavasca ilerletin (herhangi bir
direncin hissedilmesi lensin flepler arasinda sikismis oldugunu gdsterebilir). Lens Yiikleyicinin lensin ugta (burun konisi) iginde olacak sekilde en ileri
derinlige kadar ilerletilmesini saglayin. Lens serbeste hareket etmelidir. Etmezse, bir (veya her iki) haptik veya optik kartus kanatlar tarafindan
s|k|§tmlm|§l|r Lens serbestge hareket etmezse, liitfen Kartusu agin ve bu adimi tekrarlayin. Lens serbestge hareket ederse, kartus enjekitre
yiiklenmek iizere hazirdir. NOT: LENS HAPTIK VEYA OPTIK KISMININ KARTUS IGINE UYGUN SEKILDE VERLESTIRlLMESlNI SAGLAMAMAK
ENJEKSIYON/IMPLANTASYON SIRASINDA HASARA NEDEN OLABILIR
Kartusu enjektorin muhafazasi (L) igine yerlestirin ve gidebildigi yere kadar itin. Enjektdr Pistonuna, Silikon Ug kartus bdlmesinin arka kismina
oturacak sekilde bastirin ve ucu Figida ancak gorene kadar ileriye dogru hareket ettirin.
Endotele dokunmaktan kaginmak icin aci asaglya bakacak sekilde ve kartusun acikliqi distal pupil kenarinin Gtesinde olana kadar yiiklenmis enjektor
ucunu 6n kamara igine dikkatli bir sekilde sokun. Lensi (M) yavasca 6n kamara igine yavasga enjekte edin. Gerekirse, GIL nin kartustan giktikga dogru
sekilde yonlendln\m\§ olarak kaldigindan emin olmak icin enjekidrii saatin tersi yonunde dondirin.  Ondeki haptik kisminin torba icinde
bulundugundan emin olun. Izleyici haptik kartustan giktikca kartusu gozden yavasca geri gekin. On kamaranin derin oldugunu tekrar kontrol edin ve
degjlse ek viskoelastik uygulayin. Izleyici haptik kesiden disari gikiyorsa koni seklinde uglu bir ‘itici” kullanarak yerlestirin ve torba igine dismesini
saglayin. Haptiklerin dogru sekilde yerlestiini gorsel olarak dogrulayin. Viskoelastigi on kamaradan ve n arkasindan irmigasyonla giderin.
Kapatmak icin kesinin kenarlarini hidrate edin. Genellikle sitiir gerekli degildir ancak keside sizinti var gibi goriiniiyorsa veya kamara sig kaliyorsa,
siitir tavsiye edilebilir.
EKSPLANTASYON
Eksp\anlasyon prosedirleri hasta durumuna ve kosullara gdre degisebilir. Bu nedenle cerrah tarafindan kendisinin en olumlu hasta sonularini
dstindlen bir yontemi tavsiye edilir.
HEMA IOL MODELLERI iGIN NITEL VE NiCEL VERILER
HEMA (agik): Hidroksietil metakrilat, %26 su icerigi. Cihazlar su standartiara gére test edilmis ve givenli olduklari ispat edilmistir: ISO 10993-3, ISO
10993-5, 1SO 10993-6, 1SO 10993-10, ISO 10993-11 ve 1SO 11979-5. Daha fazla aynint icin Lenstec e iletisim kurun.
AYRINTILI CIHAZ TARIFi: (Mode! Spesifikasyonlarina bakin)
Yapi: Tek Pargall
Materyal: Tek parcalr: %26 Su Igerikii HEMA (Hidroksietil metakrilat)
Lenstec HEMA serisi GIL'yi Gretmek igin kullanilan Clear HEMA materyalinin kimyasal formdili:

* 2{(4-Benzoil-3-hidroksifenoksi) Etil Akrilat

« Azobisizobitironitril (AIBN) Baslaticisi

« Etilen Glikol Dimetakrilat

 Hidroksietil Metakrilat

» Metil Metakrilat

Isik lletimi: Sekle bakin (N)
Kirilma indisi: 1,460
Optik tasarimi: ~ Sferik Modeller: ~ 1:1'lik arka/on orani ile esit derecede konveks. Dilsik gliclii lensler, gerekli giicii saglamak igin uygun oldugu

sekilde plano-konveks veya meniskiis optik tasarimindan yararlanir. X
Asferik Modeller: ~ Posterior/anterior 1:1 oraniyla esit konik bi-asferik. Lenstec, Softec HD™ GLlerini plano konveks veya meniskiis
optik tasarimlarta tiretmemektedir. NOT: Softec HD™ asferik GLlerin her biri ‘ntr asferik’ olarak dreilmistir ve bu
nedenle optik sisteme aberasyon uygulamazlar.
SON KULLANMA TARIHi
Lens paketindeki son kullanma tarihi sterilite son kullanma tarihidir. GIL'i son kullanma tarihinden sonra kullanmayin.
{ADE POLITIKASI
lade edilen mallar politikasiyla ilgili olarak Lenstec temsilcinizle irtibat kurun. Lensi tam tanimlamasi ve iade nedeniyle birlikte iade edin. lade paketini
biyolojik tehiikeli madde olarak efiketleyin.
GUVENLIK VE KLINIK PERFORMANS OZETi
SSCP, TEMEL UDIlye baglandig tibbi cihazlara iliskin Avrupa Veri Taban'nda (EUDAMED) mevcuttur. EUDAMED internet sitesine https://
ec.europa.euftools/eudamed adresinden eriebilirsiniz.
HASTA KAYDI VE BILDIRIMi
Pakette bir Hasta Kimlik Karti saglanmistir. Bu doldurulup hastaya kalici bir kayit olarak Karti tutmasi ve gelecekte gordiigi tim goz uzmanlarina
gostermesi talimatiyla verilmelidir. Kendilijinden yapisan lens tanimlama efiketleri Hasta Kimlik Karti ve diger Klink kayitlarla kullaniimak Gzere
saglanmigtir.
Lensle ilgili oldugu makul nedenlerle degerlendirilen ve dogasi, ciddiyet derecesi ya da rahatsizlik siddefi olarak daha énceden beklenmeyen etkiler/
sikayetler Uye Ulkedeki ligiii AB Yetkili Otoritesine ve Airport Commercial Centre, Pilgrim Road, Christ Church, Barbados adresinde yerlesik Lenstec
fimasina bildirilmelidir. Bildirim kanallan: Telefon: +1 246-420-6795 + Faks: +1 246-420-6797; E-posta: feedback@lenstec.com, ya da Lenstec
mimessili ile iletisim kurabilirsiniz.

REFERANSLAR (0)

implant Kart

o |D kartinda bulunan tiim alanlar saglk kurumu/calisani tarafindan doldurulmalidir

o Hasta ID kartinin arka (baskisiz) yiiziine ‘LENSTEC" logosu oymali etiket yapistirimasi ve kartin implant kaydi olarak
hastaya verilmesi saglik kurumu/galisaninin sorumlulugudur.
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